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 本研究は 2 章から構成されている。第 1 章では培養下において PTFE 表面の細胞の位相差観察を可
能にするため、後述の PTFE コートガラスを開発し、PTFE 表面の細胞を可視化できることを示した。
第 2 章では、開発した PTFE コートガラスを用いて、血液との接触を想定して内皮細胞を経日的に観
察し、血中分子と細胞外マトリクスを介した接着を評価した。 
 
第 1章：PTFE 表面の細胞の可視化 
【背景と目的】 




 本章では、カバーガラス上に薄膜の PTFE コーティングを施した PTFE コートガラスを開発するこ
とで、PTFE 表面の生細胞の位相差顕微鏡観察を可能にすることを目的とした。 
【材料と方法】 
 PTFE コートガラスと一般的な PTFE 樹脂（PTFE ブロック）で細胞接着の低さの同等性を評価す
るために、ラット大動脈血管内皮細胞（RAOEC）を播種し、24 時間後の接着細胞数を WST-8 Assay
で測定した。 
 血漿を介した細胞接着も PTFE コートガラスと PTFE ブロックで同等であるか評価するために、
PTFE コートガラスと PTFE ブロックをラット血漿に一昼夜浸漬した後、ラット大動脈血管内皮細胞









 これまで PTFE 表面の細胞を観察するためには、固定や染色が必要であったが、PTFE コートガラ
スを用いることで PTFE 表面の位相差顕微鏡による培養下での生細胞観察が可能になった。 
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【材料と方法】 
 血漿を介した細胞接着が接着分子特異的か解析するために、血漿処理 PTFE コートガラスに、広範
囲な接着分子阻害ペプチドであるアルギニン-グリシン-アスパラギン酸-セリン（RGDS）で処理した
RAOEC を播種し、24 時間後に位相差顕微鏡観察および WST-8 Assay で細胞接着を解析した。 
 接着分子であるフィブロネクチン、ヴィトロネクチン、フィブリノゲン、ラミニン、コラーゲンの
細胞接着への影響を評価するために、PTFEコートガラスをこれらの接着分子で前章と同様に処理し、
RAOEC を播種し、24 時間後の接着を位相差顕微鏡観察および WST-8 Assay で評価した。また、同
様にラット血小板を播種し 90 分後の接着を乳酸脱水素酵素（LDH）Assay で評価した。 
 フィブリノゲンの細胞接着への影響を解析するために、PTFE コートガラスを前章と同様に血漿も




 血漿処理 PTFE コートガラス表面の、RGDS 処理された RAOEC を位相差顕微鏡観察した結果、仮
足を広げない不安定な接着が確認された。この細胞接着を WST-8 Assay で評価すると、RGDS により
抑制される傾向が示された。 
 接着分子で処理した PTFE コートガラス表面の RAOEC を位相差顕微鏡観察した結果、フィブロネ
クチン、ラミニン、コラーゲン処理において RAOEC の仮足を広げた安定な接着が確認された。この




 PTFE への血漿を介した RAOEC の接着は接着分子特異的であることが示唆され、接着分子のうち




 2-1 より血漿、フィブロネクチン、ラミニンもしくはコラーゲン処理された PTFE 表面において、
播種 24 時間後では仮足を広げた細胞接着が確認された。人工血管の内皮化には、これらの接着がより
長期間にわたり安定であり、その表面で細胞増殖が可能であることが重要である。 
 このため、これらの処理をされた PTFE 表面の細胞接着の安定性および増殖を経日的に評価するこ
とで、人工血管の内皮化に有用な分子を探索することを目的とした。 
【材料と方法】 
 血漿、フィブロネクチン、ラミニンもしくはコラーゲンで前章と同様に PTFE コートガラスを処理




 フィブロネクチンおよびラミニン処理した PTFE 表面への RAOEC の接着は安定的であり、細胞増













 本研究では、カバーガラスに PTFE をコーティングした PTFE コートガラスを開発し、これまで困
難であった PTFE 表面の位相差顕微鏡観察を可能にした（第 1 章）。位相差顕微鏡を用いて、PTFE
コートガラス表面の RAOEC を経日的に観察した。血漿処理された PTFE 表面では、播種 7 日後には
ほとんどの細胞が PTFE 表面から剥離した。このことから、移植された PTFE 製人工血管では、その
表面に血中の接着分子を介して細胞が接着するが、不安定であるため内皮化の速度が遅くなると予測
された（第 2 章）。 
 研究により PTFE 表面の細胞観察が容易となったため、細胞の接着安定性等を評価することで、人
工血管をはじめとする PTFE 製の医療機器の改良に繋がると考えられる。 
 
本論文の一部は以下の論文に公表した。 
 N. Inukai, K. Tanaka, T. Takizawa: A convenient technique for live-cell observation on the 














 本研究では、これらの課題を解決するために、まず、PTFE 表面の細胞を可視化できるような PTFE
コートガラスを開発し、次に、開発した PTFE コートガラス上の内皮細胞を経日的に観察し、血中分
子と細胞外マトリクスを介した接着を評価している。 
 本研究は 2 章からなり、第 1 章で PTFE コートガラスを開発し、表面上の性質が PTFE 樹脂（PTFE
ブロック）と同等であることを示し、第 2 章では、開発した PTFE コートガラス表面上での血中分子
と細胞外マトリクスを介した細胞の接着と増殖を評価している。 
 













第 2章 血中分子と細胞外マトリクスを介した PTFE への細胞接着の評価 
2-1 PTFE への細胞接着の短期的解析 













2-2 PTFE への細胞接着の経日的解析 
















観察することで、血漿処理された PTFE 表面では、播種 7 日後にはほとんどの内皮細胞が剥離するが、
フィブロネクチンやラミニンで処理された PTFE 表面上の細胞接着は安定であり、細胞増殖を促進す
ることが示された。 
 以上のように、本研究は人工血管などの改良に繋がる PTFE 表面上の細胞の接着と増殖を評価する
上で貴重な新知見を得ており、博士（学術）の学位を授与するに値する業績と判定した。 
